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8118 0821
Model WBC RBC HCT MCV PLT[103/µL] [106/µL] [g/dL] [mmol/L] [%] [fL] [pg] [amol] [g/dL] [mmol/L] [103/uL]K-800 Range 3.5 2.45 6.1 3.8 17.7 74.3 26.0 1616 37.7 23.4 732.9 2.23 5.5 3.4 15.1 65.9 23.6 1462 33.1 20.6 39Mean 3.2 2.34 5.8 3.6 16.4 70.1 24.8 1539 35.4 22.0 56Limit % 10.0 4.50 4.5 4.5 8.0 6.0 5.0 5.0 6.5 6.5 30K-4500 Range 3.5 2.48 6.1 3.8 17.8 74.3 26.5 1647 38.4 23.9 732.5 2.20 5.5 3.4 15.0 65.9 23.1 1431 32.4 20.1 35Mean 3.0 2.34 5.8 3.6 16.4 70.1 24.8 1539 35.4 22.0 54Limit % 15.0 6.00 6.0 6.0 8.3 6.0 7.0 7.0 8.5 8.5 35KX-21N Range 3.6 2.46 6.3 3.9 18.1 75.7 27.1 1684 38.8 24.1 72KX-21 2.8 2.22 5.7 3.5 15.3 67.1 24.1 1494 33.0 20.5 38Mean 3.2 2.34 6.0 3.7 16.7 71.4 25.6 1589 35.9 22.3 55Limit % 12.0 5.00 5.0 5.0 8.5 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 30Limit # 0.4 0.12 0.3 0.2 1.4 4.3 1.5 95 2.9 1.8 17pocH-100i Range 3.3 2.54 6.3 3.9 19.0 78.0 26.3 1634 36.4 22.6 692.5 2.26 5.5 3.5 16.0 67.8 22.9 1420 31.0 19.2 37Mean 2.9 2.40 5.9 3.7 17.5 72.9 24.6 1527 33.7 20.9 53Limit % 14.0 6.00 6.0 6.0 8.5 7.0 7.0 7.0 8.0 8.0 30Limit # 0.4 0.14 0.4 0.2 1.5 5.1 1.7 107 2.7 1.7 16XP series Range 3.2 2.46 6.0 3.7 17.7 73.9 25.9 1605 37.8 23.4 722.6 2.22 5.4 3.3 14.9 65.5 22.9 1423 32.2 20.0 38Mean 2.9 2.34 5.7 3.5 16.3 69.7 24.4 1514 35.0 21.7 55Limit % 12.0 5.00 5.0 5.0 8.5 6.0 6.0 6.0 8.0 8.0 30Limit # 0.3 0.12 0.3 0.2 1.4 4.2 1.5 91 2.8 1.7 17
Model W-SCR/LYM W-MCR/MXD W-LCR/NEUT W-SCC/LYM W-MCC/MXD W-LCC/NEUT W-SMV W-LMV RDW-CVRDW-SD PDW MPV P-LCR PCT[%] [%] [%]2) [103/µL]2)[103/µL]2)[103/µL]2) [fL] [fL] [%] [fL] [fL] [fL] [%] [%]K-1000 Range 27.9 14.8 73.5 1.0 0.5 2.4 61.4 208.1 16.4 33.2 10.8 10.8 33.9K-4500 1) 20.7 8.8 54.3 0.6 0.3 1.6 42.6 150.7 11.4 23.0 7.2 8.8 8.5Mean 24.3 11.8 63.9 0.8 0.4 2.0 52.0 179.4 13.9 28.1 9.0 9.8 21.2Limit % 15.0 25.0 15.0 20.0 25.0 20.0 18.0 16.0 18.0 18.0 20.0 10.0 60.0K-4500 Range 27.9 14.8 73.5 0.8 0.5 2.3 61.4 208.1 16.4 33.2 10.8 10.8 33.920.7 8.8 54.3 0.6 0.3 1.5 42.6 150.7 11.4 23.0 7.2 8.8 8.5Mean 24.3 11.8 63.9 0.7 0.4 1.9 52.0 179.4 13.9 28.1 9.0 9.8 21.2Limit % 15.0 25.0 15.0 20.0 25.0 20.0 18.0 16.0 18.0 18.0 20.0 10.0 60.0KX-21N Range 29.5 15.0 73.5 1.0 0.5 2.4 74.8 231.4 15.6 44.6 11.4 10.8 33.0KX-21 19.7 8.0 54.3 0.6 0.3 1.6 49.8 154.2 10.4 29.8 7.6 8.8 8.2Mean 24.6 11.5 63.9 0.8 0.4 2.0 62.3 192.8 13.0 37.2 9.5 9.8 20.6Limit % 20.0 30.0 15.0 25.0 30.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 60.0Limit # 4.9 3.5 9.6 0.2 0.1 0.4 12.5 38.6 2.6 7.4 1.9 1.0 12.4pocH-100i Range 29.0 16.7 75.3 0.9 0.4 2.3 80.2 242.2 19.8 51.7 11.4 12.2 41.617.4 5.9 55.7 0.5 0.2 1.5 53.4 161.4 13.2 34.5 7.6 10.0 10.4Mean 23.2 11.3 65.5 0.7 0.3 1.9 66.8 201.8 16.5 43.1 9.5 11.1 26.0Limit % 25.0 48.0 15.0 30.0 41.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 60.0Limit # 5.8 5.4 9.8 0.2 0.1 0.4 13.4 40.4 3.3 8.6 1.9 1.1 15.6XP series Range 29.0 14.2 74.6 0.9 0.4 2.3 74.8 228.6 15.0 43.1 11.3 10.9 34.7 0.0919.4 7.6 55.2 0.5 0.2 1.5 49.8 152.4 10.0 28.7 7.5 8.9 8.7 0.03Mean 24.2 10.9 64.9 0.7 0.3 1.9 62.3 190.5 12.5 35.9 9.4 9.9 21.7 0.06Limit % 20.0 30.0 15.0 25.0 30.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 60.0 43.0Limit # 4.8 3.3 9.7 0.2 0.1 0.4 12.5 38.1 2.5 7.2 1.9 1.0 13.0 0.03Remarks:1) K-4500: Open Mode assay values2) These parameters values should be used as a reference only.Please refer to the package insert for the handling procedure for EIGHTCHECK-3WP. BQ902450C
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8118 0822
Model WBC RBC HCT MCV PLT[103/µL] [106/µL] [g/dL] [mmol/L] [%] [fL] [pg] [amol] [g/dL] [mmol/L] [103/uL]K-800 Range 8.1 4.59 12.4 7.6 35.7 79.2 28.5 1766 37.9 23.5 2666.9 4.27 11.6 7.2 31.1 71.6 25.7 1598 33.9 21.1 196Mean 7.5 4.43 12.0 7.4 33.4 75.4 27.1 1682 35.9 22.3 231Limit % 8.0 3.50 3.0 3.0 7.0 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 15K-4500 Range 8.0 4.65 12.5 7.7 35.9 79.2 28.7 1783 38.6 24.0 2586.2 4.21 11.5 7.1 30.9 71.6 25.5 1581 33.2 20.6 190Mean 7.1 4.43 12.0 7.4 33.4 75.4 27.1 1682 35.9 22.3 224Limit % 13.0 5.00 4.0 4.0 7.5 5.0 6.0 6.0 7.5 7.5 15KX-21N Range 7.5 4.56 12.5 7.7 35.9 80.1 29.1 1807 38.7 24.1 267KX-21 6.5 4.20 11.7 7.3 30.9 72.5 26.1 1619 33.7 20.9 197Mean 7.0 4.38 12.1 7.5 33.4 76.3 27.6 1713 36.2 22.5 232Limit % 7.0 4.00 3.0 3.0 7.5 5.0 5.5 5.5 7.0 7.0 15Limit # 0.5 0.18 0.4 0.2 2.5 3.8 1.5 94 2.5 1.6 35pocH-100i Range 7.6 4.78 12.6 7.8 38.3 82.7 28.0 1736 36.2 22.5 2626.4 4.32 11.4 7.0 32.7 73.3 24.8 1540 31.4 19.5 194Mean 7.0 4.55 12.0 7.4 35.5 78.0 26.4 1638 33.8 21.0 228Limit % 9.0 5.00 5.0 5.0 8.0 6.0 6.0 6.0 7.0 7.0 15Limit # 0.6 0.23 0.6 0.4 2.8 4.7 1.6 98 2.4 1.5 34XP series Range 7.4 4.57 12.3 7.6 35.0 78.0 28.6 1775 39.1 24.3 2716.4 4.21 11.5 7.2 30.2 70.6 25.6 1589 33.9 21.1 201Mean 6.9 4.39 11.9 7.4 32.6 74.3 27.1 1682 36.5 22.7 236Limit % 7.0 4.00 3.0 3.0 7.5 5.0 5.5 5.5 7.0 7.0 15Limit # 0.5 0.18 0.4 0.2 2.4 3.7 1.5 93 2.6 1.6 35
Model W-SCR/LYM W-MCR/MXD W-LCR/NEUT W-SCC/LYM W-MCC/MXD W-LCC/NEUT W-SMV W-LMV RDW-CVRDW-SD PDW MPV P-LCR PCT[%] [%] [%]2) [103/µL]2)[103/µL]2)[103/µL]2) [fL] [fL] [%] [fL] [fL] [fL] [%] [%]K-1000 Range 33.2 13.6 61.2 2.5 1.0 4.7 61.5 180.4 14.4 31.7 9.7 10.7 31.2K-4500 1) 28.8 10.0 53.2 2.1 0.8 3.9 42.7 153.6 10.6 23.5 7.9 9.1 10.4Mean 31.0 11.8 57.2 2.3 0.9 4.3 52.1 167.0 12.5 27.6 8.8 9.9 20.8Limit % 7.0 15.0 7.0 10.0 15.0 10.0 18.0 8.0 15.0 15.0 10.0 8.0 50.0K-4500 Range 33.2 13.6 61.2 2.4 0.9 4.5 61.5 180.4 14.4 31.7 9.7 10.7 31.228.8 10.0 53.2 2.0 0.7 3.7 42.7 153.6 10.6 23.5 7.9 9.1 10.4Mean 31.0 11.8 57.2 2.2 0.8 4.1 52.1 167.0 12.5 27.6 8.8 9.9 20.8Limit % 7.0 15.0 7.0 10.0 15.0 10.0 18.0 8.0 15.0 15.0 10.0 8.0 50.0KX-21N Range 36.2 14.3 61.1 2.5 1.0 4.4 73.6 209.6 13.0 40.8 10.3 10.6 30.2KX-21 26.8 8.5 53.1 1.9 0.6 3.6 51.2 155.0 9.6 30.2 8.5 9.0 10.0Mean 31.5 11.4 57.1 2.2 0.8 4.0 62.4 182.3 11.3 35.5 9.4 9.8 20.1Limit % 15.0 25.0 7.0 15.0 25.0 10.0 18.0 15.0 15.0 15.0 10.0 8.0 50.0Limit # 4.7 2.9 4.0 0.3 0.2 0.4 11.2 27.3 1.7 5.3 0.9 0.8 10.1pocH-100i Range 35.3 13.1 63.2 2.4 0.9 4.7 78.5 217.2 17.7 49.1 10.8 11.6 36.626.1 7.3 55.0 1.8 0.5 3.7 54.5 160.6 13.1 36.3 8.8 9.8 9.2Mean 30.7 10.2 59.1 2.1 0.7 4.2 66.5 188.9 15.4 42.7 9.8 10.7 22.9Limit % 15.0 28.0 7.0 15.0 28.0 12.0 18.0 15.0 15.0 15.0 10.0 8.0 60.0Limit # 4.6 2.9 4.1 0.3 0.2 0.5 12.0 28.3 2.3 6.4 1.0 0.9 13.7XP series Range 36.0 13.9 61.6 2.5 1.0 4.3 73.6 207.2 12.4 39.6 10.5 10.7 31.4 0.3326.6 8.3 53.6 1.9 0.6 3.5 51.2 153.2 9.2 29.2 8.5 9.1 10.4 0.13Mean 31.3 11.1 57.6 2.2 0.8 3.9 62.4 180.2 10.8 34.4 9.5 9.9 20.9 0.23Limit % 15.0 25.0 7.0 15.0 25.0 10.0 18.0 15.0 15.0 15.0 10.0 8.0 50.0 43.0Limit # 4.7 2.8 4.0 0.3 0.2 0.4 11.2 27.0 1.6 5.2 1.0 0.8 10.5 0.10Remarks:1) K-4500: Open Mode assay values2) These parameters values should be used as a reference only.Please refer to the package insert for the handling procedure for EIGHTCHECK-3WP.

EIGHTCHECK-3WP ASSAY SHEETNormal Level
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8117 0823
Model WBC RBC HCT MCV PLT[103/µL] [106/µL] [g/dL] [mmol/L] [%] [fL] [pg] [amol] [g/dL] [mmol/L] [103/uL]K-800 Range 21.2 5.46 15.9 9.9 44.8 83.4 30.7 1903 38.6 23.9 59118.0 5.10 14.9 9.3 39.0 75.4 27.7 1721 35.0 21.7 455Mean 19.6 5.28 15.4 9.6 41.9 79.4 29.2 1812 36.8 22.8 523Limit % 8.0 3.50 3.1 3.1 7.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 13K-4500 Range 21.0 5.57 16.1 10.0 45.0 83.4 31.0 1921 39.6 24.5 57316.2 4.99 14.7 9.2 38.8 75.4 27.4 1703 34.0 21.1 441Mean 18.6 5.28 15.4 9.6 41.9 79.4 29.2 1812 36.8 22.8 507Limit % 13.0 5.50 4.5 4.5 7.5 5.0 6.0 6.0 7.5 7.5 13KX-21N Range 20.3 5.46 16.1 10.0 45.3 84.2 31.3 1944 39.7 24.6 658KX-21 17.7 5.04 15.1 9.4 38.9 76.2 28.1 1742 34.5 21.4 506Mean 19.0 5.25 15.6 9.7 42.1 80.2 29.7 1843 37.1 23.0 582Limit % 7.0 4.00 3.5 3.5 7.5 5.0 5.5 5.5 7.0 7.0 13Limit # 1.3 0.21 0.5 0.3 3.2 4.0 1.6 101 2.6 1.6 76pocH-100i Range 20.3 5.71 16.4 10.2 48.2 86.9 30.3 1879 37.5 23.2 61516.9 5.17 14.8 9.2 41.0 77.1 27.1 1683 32.5 20.2 455Mean 18.6 5.44 15.6 9.7 44.6 82.0 28.7 1781 35.0 21.7 535Limit % 9.0 5.00 5.0 5.0 8.0 6.0 5.5 5.5 7.0 7.0 15Limit # 1.7 0.27 0.8 0.5 3.6 4.9 1.6 98 2.5 1.5 80XP series Range 19.0 5.45 15.7 9.7 44.1 82.1 30.6 1899 39.7 24.6 64116.6 5.03 14.7 9.1 37.9 74.3 27.4 1701 34.5 21.4 493Mean 17.8 5.24 15.2 9.4 41.0 78.2 29.0 1800 37.1 23.0 567Limit % 7.0 4.00 3.5 3.5 7.5 5.0 5.5 5.5 7.0 7.0 13Limit # 1.2 0.21 0.5 0.3 3.1 3.9 1.6 99 2.6 1.6 74
Model W-SCR/LYM W-MCR/MXD W-LCR/NEUT W-SCC/LYM W-MCC/MXD W-LCC/NEUT W-SMV W-LMV RDW-CVRDW-SD PDW MPV P-LCR PCT[%] [%] [%]2) [103/µL]2)[103/µL]2)[103/µL]2) [fL] [fL] [%] [fL] [fL] [fL] [%] [%]K-1000 Range 36.2 18.6 53.5 7.3 3.7 10.8 59.6 181.3 13.5 32.8 9.0 10.3 26.3K-4500 1) 31.4 13.8 46.5 5.9 2.7 8.8 41.4 154.5 9.9 24.2 7.4 8.7 8.7Mean 33.8 16.2 50.0 6.6 3.2 9.8 50.5 167.9 11.7 28.5 8.2 9.5 17.5Limit % 7.0 15.0 7.0 10.0 15.0 10.0 18.0 8.0 15.0 15.0 10.0 8.0 50.0K-4500 Range 38.9 20.3 57.5 7.6 3.8 11.2 59.6 194.8 13.8 33.6 9.8 10.5 28.028.7 12.1 42.5 5.0 2.2 7.4 41.4 141.0 9.6 23.4 6.6 8.5 7.0Mean 33.8 16.2 50.0 6.3 3.0 9.3 50.5 167.9 11.7 28.5 8.2 9.5 17.5Limit % 15.0 25.0 15.0 20.0 25.0 20.0 18.0 16.0 18.0 18.0 20.0 10.0 60.0KX-21N Range 40.5 19.0 53.1 7.7 3.6 10.3 73.0 210.6 12.4 41.5 9.7 10.2 24.9KX-21 29.9 11.4 46.1 5.7 2.2 8.5 50.8 155.6 9.2 30.7 7.9 8.6 8.3Mean 35.2 15.2 49.6 6.7 2.9 9.4 61.9 183.1 10.8 36.1 8.8 9.4 16.6Limit % 15.0 25.0 7.0 15.0 25.0 10.0 18.0 15.0 15.0 15.0 10.0 8.0 50.0Limit # 5.3 3.8 3.5 1.0 0.7 0.9 11.1 27.5 1.6 5.4 0.9 0.8 8.3pocH-100i Range 41.1 18.7 53.2 7.6 3.5 10.4 77.2 218.0 17.5 50.4 10.2 10.9 29.330.3 10.5 46.2 5.6 1.9 8.2 53.6 161.2 12.9 37.2 8.4 9.3 7.3Mean 35.7 14.6 49.7 6.6 2.7 9.3 65.4 189.6 15.2 43.8 9.3 10.1 18.3Limit % 15.0 28.0 7.0 15.0 28.0 12.0 18.0 15.0 15.0 15.0 10.0 8.0 60.0Limit # 5.4 4.1 3.5 1.0 0.8 1.1 11.8 28.4 2.3 6.6 0.9 0.8 11.0XP series Range 40.3 19.8 52.6 7.1 3.5 9.7 72.8 209.1 11.8 40.3 9.6 10.3 25.8 0.7729.7 11.8 45.8 5.3 2.1 7.9 50.6 154.5 8.8 29.7 7.8 8.7 8.6 0.31Mean 35.0 15.8 49.2 6.2 2.8 8.8 61.7 181.8 10.3 35.0 8.7 9.5 17.2 0.54Limit % 15.0 25.0 7.0 15.0 25.0 10.0 18.0 15.0 15.0 15.0 10.0 8.0 50.0 43.0Limit # 5.3 4.0 3.4 0.9 0.7 0.9 11.1 27.3 1.5 5.3 0.9 0.8 8.6 0.23Remarks:1) K-4500: Open Mode assay values2) These parameters values should be used as a reference only.Please refer to the package insert for the handling procedure for EIGHTCHECK-3WP.

EIGHTCHECK-3WP ASSAY SHEETHigh Level
HGB MCH MCHC
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BP823483C
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BQ579594DPart No 350465EIGHTCHECK-3WP ASSAY SHEETLow LevelFor pocH-100i8118 0821 ��������������	
 ����������������
Mean Limit # Mean Limit #WBC [103/µL] 2.9 0.4 ����������������

W-SCC / LYM 1) [103/µL] 0.7 0.2 ����������������


RBC [106/µL] 2.40 0.14 ����������������

W-MCC / MXD 1) [103/µL] 0.3 0.1 ����������������


HGB [g/dL] 5.9 0.4 ����������������

W-LCC / NEUT 1) [103/µL] 1.9 0.4 ����������������


HGB [mmol/L] 3.7 0.2 ����������������
 W-SMV [fL] 66.8 13.4 ����������������


HCT [%] 17.5 1.5 ����������������
 W-LMV [fL] 201.8 40.4 ����������������


MCV [fL] 72.9 5.1 ����������������
 RDW-CV [%] 16.5 3.3 ����������������


MCH [pg] 24.6 1.7 ����������������
 RDW-SD [fL] 43.1 8.6 ����������������


MCH [amol] 1527 107 ��������������� 
 PDW [fL] 9.5 1.9 ���������������!


MCHC [g/dL] 33.7 2.7 ����������������
 MPV [fL] 11.1 1.1 ���������������"


MCHC [mmol/L] 20.9 1.7 ���������������#
 P-LCR [%] 26.0 15.6 ����������������


PLT [103/µL] 53 16 ���������������$


W-SCR / LYM [%] 23.2 5.8 ���������������%
 1) These parameters values should be used as a reference only.
W-MCR / MXD [%] 11.3 5.4 ����������������


W-LCR / NEUT 1) [%] 65.5 9.8 ���������������&


Assay pocH-100i EIGHTCHECK-3WP AP Low

04-Aug-2018
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BB453911DPart No 350466EIGHTCHECK-3WP ASSAY SHEETNormal LevelFor pocH-100i8118 0822 ��������������'
 ����������������
Mean Limit # Mean Limit #WBC [103/µL] 7.0 0.6 ����������������

W-SCC / LYM 1) [103/µL] 2.1 0.3 ����������������


RBC [106/µL] 4.55 0.23 ����������������

W-MCC / MXD 1) [103/µL] 0.7 0.2 ���������������(


HGB [g/dL] 12.0 0.6 ���������������)

W-LCC / NEUT 1) [103/µL] 4.2 0.5 ����������������


HGB [mmol/L] 7.4 0.4 ���������������*
 W-SMV [fL] 66.5 12.0 ���������������+


HCT [%] 35.5 2.8 ����������������
 W-LMV [fL] 188.9 28.3 ���������������,


MCV [fL] 78.0 4.7 ���������������	
 RDW-CV [%] 15.4 2.3 ���������������&


MCH [pg] 26.4 1.6 ���������������-
 RDW-SD [fL] 42.7 6.4 ����������������


MCH [amol] 1638 98 ���������������.
 PDW [fL] 9.8 1.0 ����������������


MCHC [g/dL] 33.8 2.4 ���������������/
 MPV [fL] 10.7 0.9 ���������������0


MCHC [mmol/L] 21.0 1.5 ���������������1
 P-LCR [%] 22.9 13.7 ���������������2


PLT [103/µL] 228 34 ���������������3


W-SCR / LYM [%] 30.7 4.6 ���������������/
 1) These parameters values should be used as a reference only.
W-MCR / MXD [%] 10.2 2.9 ���������������4


W-LCR / NEUT 1) [%] 59.1 4.1 ����������������


Assay pocH-100i EIGHTCHECK-3WP AP Normal

04-Aug-2018
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AP631315DPart No 350467EIGHTCHECK-3WP ASSAY SHEETHigh LevelFor pocH-100i8117 0823 ���������������
 ����������������
Mean Limit # Mean Limit #WBC [103/µL] 18.6 1.7 ���������������%

W-SCC / LYM 1) [103/µL] 6.6 1.0 ���������������5


RBC [106/µL] 5.44 0.27 ����������������

W-MCC / MXD 1) [103/µL] 2.7 0.8 ���������������6


HGB [g/dL] 15.6 0.8 ���������������7

W-LCC / NEUT 1) [103/µL] 9.3 1.1 ���������������8


HGB [mmol/L] 9.7 0.5 ���������������(
 W-SMV [fL] 65.4 11.8 ���������������2


HCT [%] 44.6 3.6 ���������������9
 W-LMV [fL] 189.6 28.4 ���������������


MCV [fL] 82.0 4.9 ����������������
 RDW-CV [%] 15.2 2.3 ����������������


MCH [pg] 28.7 1.6 ���������������:
 RDW-SD [fL] 43.8 6.6 ���������������'


MCH [amol] 1781 98 ����������������
 PDW [fL] 9.3 0.9 ����������������


MCHC [g/dL] 35.0 2.5 ���������������;
 MPV [fL] 10.1 0.8 ���������������9


MCHC [mmol/L] 21.7 1.5 ���������������$
 P-LCR [%] 18.3 11.0 ���������������<


PLT [103/µL] 535 80 ���������������%


W-SCR / LYM [%] 35.7 5.4 ���������������<
 1) These parameters values should be used as a reference only.
W-MCR / MXD [%] 14.6 4.1 ���������������=


W-LCR / NEUT 1) [%] 49.7 3.5 ���������������>


Assay pocH-100i EIGHTCHECK-3WP AP High

04-Aug-2018
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AH044452DPart No 350611EIGHTCHECK-3WP ASSAY SHEETLow LevelFor XP series8118 0821 ���������������
 ����������������?
Mean Limit # Mean Limit #WBC [103/µL] 2.9 0.3 ���������������@

W-SCC / LYM 1) [103/µL] 0.7 0.2 ���������������A


RBC [106/µL] 2.34 0.12 ����������������

W-MCC / MXD 1) [103/µL] 0.3 0.1 ���������������B


HGB [g/dL] 5.7 0.3 ����������������

W-LCC / NEUT 1) [103/µL] 1.9 0.4 ���������������C


HGB [mmol/L] 3.5 0.2 ���������������/
 W-SMV [fL] 62.3 12.5 ���������������D


HCT [%] 16.3 1.4 ���������������B
 W-LMV [fL] 190.5 38.1 ���������������E


MCV [fL] 69.7 4.2 ����������������
 RDW-CV [%] 12.5 2.5 ���������������'


MCH [pg] 24.4 1.5 ���������������+
 RDW-SD [fL] 35.9 7.2 ���������������2


MCH [amol] 1514 91 ���������������F
 PDW [fL] 9.4 1.9 ���������������G


MCHC [g/dL] 35.0 2.8 ����������������
 MPV [fL] 9.9 1.0 ���������������H


MCHC [mmol/L] 21.7 1.7 ���������������D
 P-LCR [%] 21.7 13.0 ���������������G


PLT [103/µL] 55 17 ����������������
 PCT [%] 0.06 0.03 ����������������


W-SCR / LYM [%] 24.2 4.8 ����������������
 1) These parameters values should be used as a reference only.
W-MCR / MXD [%] 10.9 3.3 ����������������


W-LCR / NEUT 1) [%] 64.9 9.7 ���������������I


Assay XP series EIGHTCHECK-3WP AP Low

04-Aug-2018
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AS899580DPart No 350612EIGHTCHECK-3WP ASSAY SHEETNormal LevelFor XP series8118 0822 ��������������J
 ����������������?
Mean Limit # Mean Limit #WBC [103/µL] 6.9 0.5 ���������������0

W-SCC / LYM 1) [103/µL] 2.2 0.3 ����������������


RBC [106/µL] 4.39 0.18 ���������������K

W-MCC / MXD 1) [103/µL] 0.8 0.2 ����������������


HGB [g/dL] 11.9 0.4 ���������������L

W-LCC / NEUT 1) [103/µL] 3.9 0.4 ���������������H


HGB [mmol/L] 7.4 0.2 ����������������
 W-SMV [fL] 62.4 11.2 ���������������'


HCT [%] 32.6 2.4 ���������������+
 W-LMV [fL] 180.2 27.0 ����������������


MCV [fL] 74.3 3.7 ���������������G
 RDW-CV [%] 10.8 1.6 ���������������M


MCH [pg] 27.1 1.5 ���������������
 RDW-SD [fL] 34.4 5.2 ����������������


MCH [amol] 1682 93 ���������������7
 PDW [fL] 9.5 1.0 ���������������N


MCHC [g/dL] 36.5 2.6 ���������������O
 MPV [fL] 9.9 0.8 ���������������P


MCHC [mmol/L] 22.7 1.6 ���������������Q
 P-LCR [%] 20.9 10.5 ���������������0


PLT [103/µL] 236 35 ����������������
 PCT [%] 0.23 0.10 ���������������+


W-SCR / LYM [%] 31.3 4.7 ���������������A
 1) These parameters values should be used as a reference only.
W-MCR / MXD [%] 11.1 2.8 ���������������4


W-LCR / NEUT 1) [%] 57.6 4.0 ���������������/


Assay XP series EIGHTCHECK-3WP AP Normal

04-Aug-2018
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AG131837DPart No 350613EIGHTCHECK-3WP ASSAY SHEETHigh LevelFor XP series8117 0823 ��������������R
 ����������������?
Mean Limit # Mean Limit #WBC [103/µL] 17.8 1.2 ����������������

W-SCC / LYM 1) [103/µL] 6.2 0.9 ����������������


RBC [106/µL] 5.24 0.21 ���������������9

W-MCC / MXD 1) [103/µL] 2.8 0.7 ���������������S


HGB [g/dL] 15.2 0.5 ���������������T

W-LCC / NEUT 1) [103/µL] 8.8 0.9 ���������������


HGB [mmol/L] 9.4 0.3 ���������������G
 W-SMV [fL] 61.7 11.1 ���������������U


HCT [%] 41.0 3.1 ���������������V
 W-LMV [fL] 181.8 27.3 ����������������


MCV [fL] 78.2 3.9 ���������������A
 RDW-CV [%] 10.3 1.5 ����������������


MCH [pg] 29.0 1.6 ���������������)
 RDW-SD [fL] 35.0 5.3 ���������������'


MCH [amol] 1800 99 ����������������
 PDW [fL] 8.7 0.9 ���������������2


MCHC [g/dL] 37.1 2.6 ���������������D
 MPV [fL] 9.5 0.8 ���������������N


MCHC [mmol/L] 23.0 1.6 ���������������K
 P-LCR [%] 17.2 8.6 ����������������


PLT [103/µL] 567 74 ���������������5
 PCT [%] 0.54 0.23 ����������������


W-SCR / LYM [%] 35.0 5.3 ���������������W
 1) These parameters values should be used as a reference only.
W-MCR / MXD [%] 15.8 4.0 ����������������


W-LCR / NEUT 1) [%] 49.2 3.4 ����������������


Assay XP series EIGHTCHECK-3WP AP High

04-Aug-2018


